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TEILNAHMEZERTIFIKAT

DRRR-Ringversuch zur Eignungsprifung

Der Teilnehmer

Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH
Marschnerstr. 39

01307 Dresden

Germany

Kundennummer 12339

hat an oben genanntem Ringversuch mit der
Laborcode-Nummer: 1

mit grof3em Erfolg

teilgenommen.

Detaillierte Informationen finden Sie in dem entsprechenden Abschlussbericht.

Kempten, 29. September 2017
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Thorsten Helbig
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lhre Laborleistung in der Ubersicht
bezogen auf die Referenzmethoden

Far Ihr Unternehmen

Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH

mit der Kundennummer 12339 und der Laborcode—Nummer 1

Gesamtbeurteilung

Wenn der mittlere z'-score eines Parameters
kleiner als 2 oder gleich 2 ist, erhalten Sie die
Bewertung:

,Sie haben eine sehr gute Leistung gezeigt.

[tan &-Peak]
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Q s A Halten Sie Ihren Stand.”
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= E '~ 8 Wenn der mittlere z'-score eines Parameters
od o N kleiner als 2 oder gleich ist, jedoch mindestens
Parameter (S2% o N | ein einzelner z’-score grofer 2, erhalten Sie die
- 'N = = Bewertung:
T2 |¢
c ot E’ ,Sie haben eine gute Leistung gezeigt. Im
<C s < Einzelfall ist jedoch die gezeigte Leistung noch
verbesserungsféhig.“
Wenn der mittlerer z'-score eines Parameters
groRer als 2 ist, erhalten Sie die Bewertung:
.Es st erkennbar Verbesserungspotential
vorhanden.”
Speichermodul E* 2 030 |0 Sie haben eine sehr gute Leistung
(+30°C) ’ gezeigt. Halten Sie Ihren Stand.
o Sie haben eine sehr gute Leistung
+ . .
Tan 6 (+30°C) 2 1,66 10 gezeigt. Halten Sie |hren Stand.
Speichermodul E' > 034 |o Sie haben eine sehr gute Leistung
(+80°C) ’ gezeigt. Halten Sie |hren Stand.
o Sie haben eine sehr gute Leistung
+ . .
Tan 6 (+80°C) 2 137 10 gezeigt. Halten Sie Ihren Stand.
Glaslibergangs- 5 062 |o Sie haben eine sehr gute Leistung
temperatur [E'-Onset] ' gezeigt. Halten Sie Ihren Stand.
Glasubergangs- 2 076 |0 Sie haben eine sehr gute Leistung
temperatur [E"-Peak] ' gezeigt. Halten Sie Ihren Stand.
Glasubergangs- : . .
temperatur 2 032 |o Sie haben eine sehr gute Leistung

gezeigt. Halten Sie Ihren Stand.
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ZUSAMMENFASSUNG

14

0,77

Sie haben eine sehr gute
Gesamtleistung gezeigt. Halten Sie
Ihren Stand.

Die Auswertung zum obengenannten Ringversuch ist in dem entsprechenden Bericht dokumentiert
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